
Instrução de Uso 
Capa Protetora 

Registro ANVISA nº 81612239014 - Revisão 00 

TECNOCIRURGICA COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS CIRÚRGICOS E 

HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 18.920.484/0001-52 

Rua 22BE, 1280 – Jardim Kennedy – CEP: 13501-388 – Rio Claro/SP 

Responsável Técnica: Priscila Andreoli Biscaro CRQ/SP: 04200899 

Visando a praticidade e a facilidade de ter acesso às informações contidas nas Instruções 

de Uso de nossos produtos, a Tecnocirurgica em acordo com a IN nº 4/2012 estabelecida 

pela ANVISA, disponibiliza os documentos para download no site: 

http://www.americaninstruments.com.br/materiais/  

Importante: Verifique a versão da Instrução de Uso indicado no rótulo do produto, juntamente 

com o número do registro e clique em "Baixar" no documento desejado para iniciar a 

transferência do arquivo. 

Para obter a Instrução de Uso impressa sem custo de emissão e envio, favor entrar em contato 

com o nosso Serviço ao Consumidor através do telefone +55 (19) 3531-5100 ou pelo e-mail: 

info@tecnocirurgica.med.br  

 

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO 

Nome Técnico: Protetores (Partes de Equipamentos) 

Nome Comercial: Capa Protetora 

Produto Estéril 

Esterilizado por Óxido de Etileno - ETO 

Produto Descartável 

Validade: 2 anos após a data de fabricação 

 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DOS MODELOS COMERCIAIS  
 

Referências Descrição Imagem 

T0027  Capa Protetora para Mesa Mayo 59x133cm  

 

T0086  
Capa Protetora para Intensificador de 

Imagens 80 x 120cm  

 

 

T0092 
Capa para Microscópio Cirúrgico 100 x 220cm 

 

http://www.americaninstruments.com.br/materiais/
mailto:info@tecnocirurgica.med.br
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T0093 
Capa para Microscópio Cirúrgico com Visor 

100 x 220cm 

 

T0094 
Capa Protetora para Ultrassom 15 x 80cm 

 

T0097 
Capa para Videocirurgia Modelo Envelopada 

15 x 250cm 

 

T0098 
Capa para Videocirurgia Modelo Universal  15 

x 250cm 

 T0099 
Capa para Videocirurgia 12,5 x 250cm 

 

1.2 FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 
O produto é comercializado em embalagem individual personalizada tipo pouche, 

manufaturado com papel grau cirúrgico e filme laminado de Poliéster/Polipropileno, que 

possibilita a abertura asséptica sem rasgos no filme e com menor liberação de fibras 

(embalagem primária). 

A embalagem tipo pouche é acondicionada em uma embalagem externa de papelão que 

contem 50 unidades. Sobre a embalagem externa é colado uma etiqueta de identificação, 

com as informações necessárias para a identificação do produto. 

 

2. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 

2.1 INDICAÇÃO E FINALIDADE 
A capa tem o propósito de funcionar como um protetor de fios, cabos e partes de 

equipamentos com formatos variados. 

 

2.2 PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO/ MECANISMO DE AÇÃO  
A capa protetora estéril funciona como uma efetiva barreira de proteção microbiana, 

impedindo a contaminação de áreas estéreis e assegurando condições de assepsia dentro 

do ambiente cirúrgico. Formam barreira contra os agentes contaminantes tanto para o 

paciente como para as equipes médicas. 
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2.3 MODO DE USO 
Abrir a embalagem pelo local indicado, e remover a capa e respectivos componentes 

(quando aplicável), tendo o cuidado para não contaminar partes do produto; 

Posicionar a capa sobre o aparelho a ser protegido; 

Encapar o aparelho médico até sua abertura total; 

Ajustar as extremidades; quando aplicável utilize as fitas plásticas e fitas dupla face para sua 

melhor fixação; 

Para capa com visor posicionar armação no aparelho para melhores ajustes do foco durante 

o manuseio do equipamento ou posicionar a armação na parte do corpo do paciente para 

o isolamento da área a ser operada; 

Após o uso retirar a capa e descartar conforme legislação vigente. 

 

2.4 INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
Composição: Saco PEBD com solda 
 

Referências Dimensional Componentes 

T0027  59x133cm  N/A (Não se Aplica) 

T0086  
80 x 120cm  

 

Fita Plástica confeccionada em PEAD, espessura: 0,05mm 

tamanho: 40 x 1300mm 

Elástico de borracha natural – látex   

ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, SEU USO 

PODE CAUSAR REAÇÕES ALÉRGICAS EM PESSOAS SENSÍVEIS AO 

LÁTEX 

T0092 
100 x 220cm 

 

Fita dupla face: duas fitas 100% poliamida 

Elástico de borracha natural – látex   

ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, SEU USO 

PODE CAUSAR REAÇÕES ALÉRGICAS EM PESSOAS SENSÍVEIS AO 

LÁTEX 

T0093 
100 x 220cm 

 

Fita Plástica confeccionada em PEAD, espessura: 0,05mm 

tamanho: 40 x 1300mm 

Fita dupla face: duas fitas 100% poliamida 

Armação: PP 

Visor: Vidro transparente  

Elástico de borracha natural – látex   

ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, SEU USO 

PODE CAUSAR REAÇÕES ALÉRGICAS EM PESSOAS SENSÍVEIS AO 

LÁTEX 

T0094 15 x 80cm N/A 

T0097 15 x 250cm N/A 

T0098 15 x 250cm N/A 

T0099 12,5 x 250cm N/A 

 

2.5 CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO 
Os produtos devem ser armazenados em local seco, limpo, arejado, protegido de luz solar, 

fontes de calor, umidade e em local isento de contaminação particulada. 

Não devem ser deixados próximos a produtos químicos armazenados diretamente sobre o 

chão, sendo assim, recomenda-se a utilização de prateleiras com no mínimo 20 cm de altura. 

O produto deve ser armazenado de forma a impedir qualquer dano ou alteração das suas 

características, acabamento de superfície, ou seja, livre da ação de intempéries. 
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Evite o empilhamento inadequado durante o armazenamento. 

Como recomendação geral é especificado manter-se entre 15ºC e 45ºC de temperatura e 

entre 40% a 75% de umidade relativa. 

 

2.6 CONDIÇÕES DE TRANSPORTE 
Os produtos devem ser transportados em local limpo, arejado, protegido de luz solar, fontes 

de calor e umidade. 

O transportador deve ser informado sobre o conteúdo e prazo da entrega. 

O produto deve ser devidamente identificado como material médico de uso hospitalar. 

O produto deve ser transportado adequadamente, por empresa devidamente capacitada 

e pessoal treinado para execução desta etapa, evitando-se quedas e atritos que possam 

danificar o produto e embalagem. 

A validade do produto é garantida somente se as embalagens permanecerem íntegras, 

dentro do prazo estabelecido na embalagem. 

 

2.7 CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO 
O manuseio e abertura da embalagem deve ser realizado por profissionais devidamente 

capacitados da área médico-hospitalar. 

A capa protetora deve ser utilizada somente quando a embalagem não estiver 

comprometida (violada). Manusear o produto somente com as mãos higienizadas e 

protegidas com luvas. Abrir a embalagem somente no momento do uso. 

 

2.8 ADVERTÊNCIAS 
O produto é estéril, portanto utilizar técnicas assépticas para o seu manuseio; 

Produto de uso exclusivamente profissional;  

O produto é de uso único, não devendo ser reutilizado, nem reprocessado. O reuso do 

material pode apresentar risco de controle de infecção;  

O produto é esterilizado em sua embalagem final, que deve ser manuseada com cuidado 

de modo a não provocar dobras e perfurações. A validade da esterilização deve ser sempre 

observada na embalagem. A esterilização é realizada através de Óxido de Etileno - ETO,  

Após a sua utilização, este produto pode constituir um risco biológico. O descarte do produto 

deverá ser realizado de acordo com a legislação municipal, estadual ou federal em vigor, 

respeitando sempre as recomendações feitas para tratamento de lixo hospitalar pelo Órgão 

de Controle Ambiental local;  

A embalagem deverá ser aberta apenas no momento do uso, mantendo técnicas de 

assepsia durante o manuseio do produto. 

 

2.9 PRECAUÇÕES 
Antes da utilização do produto é necessária a leitura completa das instruções de uso do 

produto (disponível no site: http://www.americaninstruments.com.br/materiais/ devidamente 

informados na rotulagem da embalagem) e análise detalhada do procedimento cirúrgico a 

ser adotado. 

Os produtos foram desenvolvidos para utilização seguindo as advertências e precauções 

acima, de modo que quaisquer outras utilizações são consideradas contraindicadas. 

O fabricante recomenda o uso único (RDC 156/06) 

 

2.10 CONTRA-INDICAÇÕES 
A utilização do produto de modo incorreto, pode causar impacto negativo em seu 

desempenho. 

http://www.americaninstruments.com.br/materiais/
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Alguns modelos contêm látex de borracha natural, seu uso pode causar reações alérgicas 

em pessoas sensíveis ao látex 

 

2.11 EFEITOS ADVERSOS 
A utilização do produto de modo incorreto, pode causar impacto negativo em seu 

desempenho. 

 

3. DESCARTE 

O descarte de material desqualificado deve ser feito sob avaliação e orientação técnica. 

Caso apresentem qualquer problema, devem ser substituídos por outros que tenham as 

mesmas características, finalidade e funcionalidade. 

O produto desqualificado deve ser descartado em locais apropriados, de forma a evitar a 

contaminação do meio ambiente e demais indivíduos, seguindo o procedimento de 

descarte da instituição médica. 

 

4. RECLAMAÇÃO E ATENDIMENTO AO CLIENTE 

Todo cliente ou usuário que tiver dúvidas ou queira maiores esclarecimentos sobre os serviços 

e/ou produtos oferecidos, poderá entrar em contato com a Tecnocirurgica através dos 

dados para contato contido nas instruções de uso e rótulos da embalagem do produto. 

Para o envio do produto ao fabricante para análise, o mesmo deve estar limpo e estéril. 

Devem ser utilizadas embalagens que mantenham a integridade física do mesmo. A 

embalagem deve conter todas as informações necessárias para a identificação do produto 

médico, bem como descrição e número do lote. 

 

FABRICADO POR: 

TECNOCIRURGICA COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA  

Rua 22BE, 1280 – Jardim Kennedy – CEP: 13501-388 – Rio Claro/SP 

CEP: 13501-388 – Rio Claro/SP 

SERVIÇO AO CONSUMIDOR: +55(19) 3531-5100 E-mail: info@tecnocirurgica.med.br  

 

mailto:info@tecnocirurgica.med.br

